
 
Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) – SOR w ramach projektu pn. 

 „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni"  

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2020 
 

 

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr POIS.09.01.00-00-0176/17 
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 1 z 16 

 

Bochnia, dn. 29.04.2020 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2020 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu medycznego – SOR 
w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni", 

oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), 
udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 

(diody białe) ?  Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe 

istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile 
lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy 

świetnej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

2. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą 
temperaturę barwową 4500 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

3. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuści łączny zasięg ramion 

166,60 cm? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

4. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuści zasilacz umieszczony 

pod pokrywą zawieszenia sufitowego? Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

5. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średni czas 
żywotności diod: 50000h ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

6. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuści lampę w uchwytem 

sterylnym odkręcanym umieszczonym z boku czaszy, z możliwością sterylizacji tegoż uchwytu? Takie ustawienie 
uchwytu nie zakłóca wiązki światła. Rozwiązanie tożsame z wymaganym. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

7. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuścił lampę wyposażoną w 
osłonę elementów świetlnych zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci oraz płynów wykonaną z tworzywa 

sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne ? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
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8. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuścił lampę z możliwością 

wymiany pojedynczej diody LED za pomocą dedykowanego narzędzia, żeby to uczynić trzeba otworzyć czaszę. 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości wymiany pojedynczej diody LED 
 

9. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany 
jest sufit  - strop na którym będzie dokonany montaż lampy? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyjaśnia, że motaż lampy dokonany będzie na stropie gęsto żebrowy o grubości ok. 15 cm 
 

10. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na 

jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu? 
Odpowiedź: Zamawiajacy wyjaśnia, że sufit kasetowy – modułowy jest na wysokości 30 cm od stropu zbrojonego, 
a od podłogi 320 cm 
 

11. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy w miejscu montażu doprowadzone są 
wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we 

własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że będzie doprowadzone napięcie 230V do punktu mocowania lamp. 
 

12. Treść pytania dotyczy: Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, 
jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? 

Odpowiedź: Zamawiajaący wyjaśnia, że w miejscu montażu nie wisi żadna lampa. 
 

13. Treść pytania Pakiet nr 3 Aparat EKG CZĘŚĆ III. – Szczegółowe wymagania Pytanie do pkt. 6: Czy zamawiający 
dopuści wysokiej jakości aparat EKG wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny, prezentacja przebiegu 3, 6 
oraz 12 kanałów EKG w rozmiarze 5,7”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

14. Treść pytania Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG wyposażony w kolorowy wyświetlacz 
graficzny, prezentacja przebiegu 3, 6 oraz 12 kanałów EKG w rozmiarze 8,4”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy dopuszcza. 
 

15. Treść pytania Pytanie do pkt. 9: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością 
przechowywania w pamięci aparatu 400 badań, a także z możliwością nieograniczonego zapisu badań w pamięci 
komputera lub USB za pomocą dołączonego oprogramowania oraz możliwością przechowywania nieograniczonej 
liczby pacjentów w pamięci aparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

16. Treść pytania Pytanie do pkt. 13: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG wyposażony w 1 port USB, 
który w zupełności zapewnia pełną funkcjonalność aparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

17. Treść pytania Pytanie do pkt. 15: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością podłączenia 
pamięci typu PenDRIVE poprzez komputer? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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18. Treść pytania Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną o parametrach nie tylko 

równoważnych, lecz znacznie wyższych niż pierwotnie wymagane (proponujemy lampę 140 000lux z regulacją 
plamy świetlnej) opisaną poniżej? 

Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI, WYMOGÓW GRANICZNYCH 

1. 
Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. Obrót ramion o 
360 stopni. 

2. Łączny zasięg ramion 176 cm 

3. Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. 

4. Czasza składająca się z 2 modułów świetlnych LED. 

5. Ilość diod w czaszy 60 szt. 

6. Łatwa możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzi. 

7. 
Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej 
temperaturze barwowej. 

8. Natężenie światła (z odległości 1m) 140.000 lux 

9. 
Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz 

zmianę wartości natężenia światła. 

10. Regulacja natężenia światła odbywająca się w 6 krokach. Lampa posiada osobny tryb oświetlenia ENDO. 

12. 
Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego 

umieszczonego na czaszy lampy  w zakresie 40 – 100%, 

13. 
Stała, zawsze taka sama wartość natężenia światła (zaprogramowana przez producenta) przy ponownym 

uruchomieniu lampy. 

14. Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: 94 

15. Stała temperatura barwowa 4500K   

16. Regulowana średnica pola bezcieniowego w zakresie 17cm do 25cm 

17. Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 83cm 

18. Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz 

19. Zasilacz zintegrowany w osłonie pod sufitem lub w przestrzeni międzystropowej 

20. Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. 

21. Żywotność źródła światła min. 40 000h 

22. Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 65 W 

23. Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami 

24. Stopień ochrony lampy jako całego urządzenia medycznego min. IP 20  

25. 
Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z 
wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego oraz wytrzymałego i lekkiego aluminium. 

26. 
Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką 

zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. 

27. Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. 

28. Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. 

 

Pozostałe wymagania zawarte w załączniku – zgodnie z pierwotnymi zapisami SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza parametrów opisanych w pozycji 17 - Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 83cm – 
pozycji 21 - Żywotność źródła światła min. 40 000h oraz pozycji 24 w zakresie stopnia ochrony czaszy IP20, natomiast 
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dopuszcza stopień ochrony systemu ramion IP20. Pozostałe parametry dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

19. Treść pytania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu dostawy z 4 do 8 tygodni od podpisania 

umowy przy założeniu, że zaoferowane lampy będą wyprodukowane w 2020r a nie jak dopuszcza obecnie SIWZ w 

2019r? 
Odpowiedź: Zamawiajacy wprowadził zmiany do SIWZ Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało realizowane do 
60 dni od podpisania umowy, jednocześnie Zamawiajacy wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszczony jest 
min. rok 2019, a wiec i też 2020 
 

20. Treść pytania W celu precyzyjnej kalkulacji oferty przetargowej prosimy o odpowiedź na poniższe pytania (jeśli 
odpowiedzi są różne dla poszczególnych pomieszczeń proszę to zaznaczyć): 

- jaka jest wysokość od podłogi do stropu w miejscu montażu lamp? 
- jaka jest wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego (jeśli występuje) w miejscu montażu lampy? 

- jaki jest rodzaj oraz grubość stropu (żelbet, płyta żerańska, strop gęsto żebrowy, inne)? 
- jaki jest rodzaj sufitu podwieszonego (sufit kasetowy – modułowy, płyta GK, inne)? 

- jakie napięcie jest doprowadzone do punktu mocowania lamp (230, 24,12V)? 

- czy w miejscu montażu lampy, obecnie jest zamontowana inna lampa – jeśli tak to jaka? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 9-12 
 

21. Treść pytania Dotyczy zadanie nr  1 Aparat USG dot załącznik nr  do SIWZ KARY UMOWNE § 3 punkt 1 i 3 Prosimy 

Zamawiającego o obniżenie kar umownych do poziomu powszechnie stosowanego przy tego typu zamówieniach tj. 

do poziomu 0,2% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Alternatywnie za czas przedłużającej się dostawy prosimy 
o wyrażenie zgody na wstawienie aparatu zastępczego i niezaliczanie kar umownych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

22. Treść pytania dot załącznik nr do SIWZ REKLAMACJA, GWARANCJA § 5 punkt 5 Prosimy Zamawiającego 

o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji do 7 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

23. Treść pytania dot. Załącznik 1A CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia 

punkt 2 W związku z tym, że producent oferowanego przez na urządzenia udziela 6 miesięcznej gwarancji na 
wymienione części prosimy o zaakceptowanie 6 miesięcznego okresu gwarancji lub jeżeli ten okres minie szybciej 

niż gwarancja na cały aparat, to gwarancja na wymienioną część zostaje wydłużona do momentu końca gwarancji 

na całe urządzenie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

24. Treść pytania dot. Załącznik 1A CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia 

punkt 4 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu w miejscu instalacji do 72 godzin w dni 

robocze. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

25. Treść pytania dot. Załącznik 1A CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia 

punkt 11 Prosimy Zamawiającego skrócenie okresu gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy 
do 6 miesięcy lub jeżeli ten okres upływa szybciej niż gwarancja na cały okres, zrównanie jej do końca gwarancji 

na całe urządzenie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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26. Treść pytania dot. Załącznik 1A CZĘŚĆ IV- Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia 

punkt 14 W związku z tym, że producent oferowanych aparatów stosuje jednorazowe, generowane na 24 godziny 
kody umożliwiające wykonanie serwisu aparatu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie takiego rozwiązania, że  - 

w przypadku konieczności zastosowania takiego kodu - Wykonawca wygeneruje i udostępni go Zamawiającemu na 

każde jego wezwanie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

27. Treść pytania Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia do 30 lipca? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wprowadził zmiany do SIWZ Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało realizowane do 
60 dni od podpisania umowy. 
 

28. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. Pkt. 7. Czy Zamawiający 
dopuści system oddechowy bez ramienia obrotowego, zainstalowany z lewej strony aparatu?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

29. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. Pkt. 9. Czy Zamawiający 
dopuści aparat z elektronicznym mieszalnikiem, z prezentacją udziału poszczególnych gazów na ekranie respiratora 
w formie tzw. wirtualnych przepływomierzy, z regulacją całkowitego przepływu świeżych gazów ze skokiem 
dostosowanym do wygody użytkowania: niskie przepływy - mały skok, wyższe przepływy - wyższy skok, co 
zapewnia precyzję oraz bezpieczeństwo personelu i pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

30. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. Pkt. 10. Prosimy o 
dopuszczenie aparatu do znieczulenia wyższej klasy bez mechanicznego sumarycznego przepływomierza świeżych 
gazów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

31. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. Pkt. 16. Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie i dostarczenie standardowej rury do ewakuacji (bez mankietu z otworami), o długości 5 m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

32. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. Pkt. 21. Czy Zamawiający 
dopuści możliwość obsługi respiratora za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła funkcyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

33. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. MONITOR DO APARATU Dot. 
Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor, którego masa wynosi 7,5 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje, że za zaoferowanie w/w parametru zostanie przyzny 
1 punkt. 
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34. Treść pytania Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A 
do SIWZ; Pakiet nr 4 - Aparat do znieczulenia CZĘŚĆ III. - Szczegółowe wymagania Dot. MONITOR DO APARATU 
Dot. Pkt. 27. Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 
czujnikiem paramagnetycznym w aparacie do znieczulenia z wyświetlaniem wyników pomiarów na ekranie 
kardiomonitora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

35. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 

nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy jednoczaszowej 

jak na załączonej wizualizacji? Czasze wykonane z odlewu aluminiowego, wyposażone w uchwyty brudne 
ułatwiające pozycjonowanie lampy (po 2 na czaszę – zintegrowane z lampą), z możliwością wsunięcia całej dłoni. 

Diody zabezpieczone osłonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej odporny na zarysowania niż szkło. W 
czaszy 4 moduły po 22 diody (łącznie 88 diod w czaszy) – dotyczy l.p. 4, 5, 25, 26 

 

  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

36. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 

nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z panelem 
sterowania w formie wyświetlacza, umieszczonego tuż przy czaszy, zgodnie z poniższą wizualizacją? Regulacja 

natężenia światła odbywająca się za suwaka na wyświetlaczu w zakresie  5 – 100% – dotyczy l.p. 9, 12 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

37. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z temperaturą 

barwową regulowaną w 10 krokach? - dotyczy l.p. 10 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

38. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z możliwością 

wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, ale z koniecznością otwarcia czaszy? – dotyczy l.p. 6 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

39. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy bez możliwości 

zapamiętywania ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu? – dotyczy l.p. 13 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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40. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku 

Ra=97? – dotyczy l.p. 14 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

41. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wgłębnością 

oświetlenia 110cm? – dotyczy l.p. 17 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

42. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy 

100W? – dotyczy l.p. 22 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

43. Treść pytania Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ Pakiet 
nr 2, CZĘŚĆ III - Szczegółowe wymagania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy lampy 

do 7 tygodni? Prośbę swoją uzasadniamy utrudnionym dostępem i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły 
do lamp z uwagi na panującą epidemię Koronawirusa.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 27 
 

44. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa. Ad5. Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod w 

kopule wynoszącą 54? Większa liczba źródeł światła gwarantuje większą bezcieniowość i bardziej jednorodną 
plamę świetlną. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

45. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad6. Czy Zamawiający dopuści wymianę modułów 

lampy możliwą po uprzednim otwarciu obudowy czaszy przez autoryzowany serwis? Uniemożliwi to naprawę lampy 
przez osoby do tego nieuprawnione, mogące uszkodzić urządzenie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

46. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad9. Czy Zamawiający dopuści lampę w której panel 

membranowy znajduje na ramieniu przy  czaszy lampy i realizuje następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę 
wartości natężenia światła? Rozwiązanie tego typu jest równoważne i nie wpływa na parametry oraz funkcje 

lampy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

47. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad10.Czy Zamawiający dopuści lampę w której regulacja 
natężenia światła odbywa się w  14 krokach? Jest to parametr lepszy niż wymagany. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

48. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad 14. Czy Zamawiający dopuści lampę w której 
współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra=96? Różnica między 96 a 99 nie jest zauważalna dla 

oka ludzkiego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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49. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad16. Czy Zamawiający dopuści lampę  która posiada 

regulowaną średnicę plamy świetlnej z parametrami : d10= 21cm, d50=11cm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

50. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad 17.Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością 
oświetlenia (L1+L2) = 81cm? 

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ 
 

51. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa.Ad 19. Czy Zamawiający dopuści lampę w której zasilacz 

umieszczony jest pod pokrywą zawieszenia sufitowego? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze, ponieważ 
uniemożliwia kontakt operatora z napięciem sieciowym o wartości 230V. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

52. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad22. Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 
przy maksymalnym natężeniu światła równej 50 W ? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

53. Treść pytania Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa.Ad.24. Czy Zamawiający dopuści lampę w której stopień 

ochrony czaszy  IP=43 oraz systemu ramion  IP=20? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

54. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Ad.26.Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza  
wyposażona jest w moduły światła osłonięte szybą ze szkła „bezpiecznego”, zapobiegającą dostawaniu się do 

środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących? Jest to rozwiązanie równoważne. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

55. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 
60 dni, ponieważ w „dobie koronawirusa” przedłużają się dostawy podzespołów od firm z którymi współpracujemy? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 27 
 

56. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Czy Zamawiający dopuści, potwierdzenie parametrów, 
które nie znalazły się w oryginalnej specyfikacji technicznej, karcie katalogowej, folderze ze zdjęciem/rysunkiem,  

za pośrednictwem oświadczenia producenta wyrobu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

57. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp.Jaka jest wysokość sal, 
gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest 

odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 10. 
 

58. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp.Czy w pomieszczeniu 
przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że posiada zasilanie gwarantowane 230V). 
 

59. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp. Jakiego rodzaju jest 

strop w miejscu montażu lamp? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 9. 

http://www.szpital-bochnia.pl/
mailto:administracja@szpital-bochnia.pl


 
Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) – SOR w ramach projektu pn. 

 „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni"  

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2020 
 

 

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr POIS.09.01.00-00-0176/17 
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 9 z 16 

 

 

60. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp. Czy w  
pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych 

elementów montażowych?   

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że brak takich możliwości. 
 

61. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp. Czy w salach gdzie 
mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim przekroju, ile i gdzie są 

wyprowadzone?  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 11. 
 

62. Treść pytania . Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp. Jeżeli w salach gdzie 
mają być zamontowane lampy, nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym 

zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ? Jeżeli nie, to czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. 
„korytkach”? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 11. 
 

63. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa operacyjno zabiegowa Pytania dotyczące montażu lamp. Czy w salach gdzie 

mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 12. 
 

64. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Poz.10. Regulacja natężenia światła odbywająca się w 
max. 5 krokach. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampe z regulacją natęzenia oswietlenia w 10 krokach 

co jest parametrem lepszym od oferowanego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

65. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Poz.14. Współczynnik odwzorowania barwy światła 
słonecznego   Ra: ≥ 99 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampe generującą współczynnik odzworowania 

barw CRI na poziomie Ra: 94? Jest to róznica która nie jest widoczna gołym okiem i nie wpływa na komfort 
zabiegu. Powołujac się na standardy IEEE minimum to Ra: 80.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

66. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Poz.15. Stała temperatura barwowa 4300K  (+/- 100K) 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampe ze stała temperaturą barwową wynoszącą 4500 st Ki 5000 st K? 
Jest to parametr lepszy od oferowanego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

67. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Poz.17. Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm Czy 

zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z wgłębnością oświetlenia (L1+L2) wynoszącą 155cm? Przy 20 % Ec? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

68. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Poz.22. Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu 

światła max. 45 W Czy zamawiająćy dopusci do zaoferowania lampę z poborem prądu max 47W? Jest to 
nieznaczna róznica która z pewnością nie będzie generować większych kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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69. Treść pytania. Pakiet nr 2 - Lampa opreacyjno zabiegowa Poz.24. Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu 

ramion min. IP 30 Czy zamawiający dopuśći do zaoferowania lampe z systemem ochrony czaszy IP 20 oraz ramion 
IP 30? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
70. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o 386469 cyfrowych kanałach 

przetwarzania, mający natomiast aż 384 fizyczne kanały. Cyfrowe kanały przetwarzania są z reguły ilorazem 
kanałów nadawczych i odbiorczych, przeliczanym i podawanym przez poszczególnych producentów w sposób nie 

do końca możliwy do udokumentowania. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga Jednocześnie informuje, że za zaoferowanie w/w parametru 
zostanie przyzne 0 punków 

 
71. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z monitorem którego odchył do 

tyłu wynosi ok 20-25 stopni. Oferowany aparat posiada monitor na ruchomym wysięgniku który można ustawić we 
wszystkich płaszczyznach. Pochył monitora wynosi 90 stopni. Wymóg z kolei tak dużego odchylenia nie ma 

większego zastosowania w praktyce badania. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

72. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z panelem dotykowym 10,5” 

posiadający możliwość zdublowania obrazu z monitora na panel dotykowy. Niewielka różnica w wymiarze nie 
przełoży się na jakość obsługi, natomiast zaoferowany sprzęt zyskuje dodatkową funkcjonalność. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

73. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 6 Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat USG którego panel sterowania można 
obracać w zakresie +/- 30 stopni.? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

74. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 8 Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat USG z dynamiką systemu na poziomie 
270 dB? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga Jednocześnie informuje, że za zaoferowanie w/w parametru 
zostanie przyzne 0 punków. 
 

75. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG ze zmianą wysokości konsoli 

o 10 cm. Dodatkowo oferowany aparat ma możliwość zmiany wysokości monitora co znacznie bardziej poprawia 
jego ergonomię i komfort pracy. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

76. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ  Dot. p. 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z maksymalną penetracją do 33 
cm. 
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Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

77. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 17, 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z rejestrowaną prędkością 

do 10,6m/s przy zerowym kącie. Maksymalna rejestrowana prędkość dla oferowanego aparatu wynosi 21,2m/s. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

78. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ  Dot. p. 26 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z regulacją wielkości bramki 

dopplerowskiej w zakresie 1-16 mm. Jest to zakres pozwalający na dokładne przeprowadzenie badania. Raczej 
bardzo rzadko spotykane jest wykonanie badania przepływu w naczyniach szerszych. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

79. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 
nr 1A do SIWZ Dot. p. 30 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z powiększeniem obrazu 

w czasie rzeczywistym x10.  

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

80. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 
nr 1A do SIWZ  Dot. p.43 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z głowicą liniową posiadająca 

192 elementy akustyczne. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

81. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 
nr 1A do SIWZ Dot. p. 45 Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat USG z głowica microconvex o 128 

elementach, kącie obrazowania do 132 stopnie i promieniu krzywizny 10,7mm bez możliwości zastosowania 

przystawki biopsyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

82. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 46 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o 
głowicę sektorową posiadającą 64 elementy. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

83. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 47 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z głowicą convex o 192 
elementach. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

84. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 48 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy 
o opisaną głowicę. Zamawiający w punkcie 43 opisał wymóg głowicy o prawie identycznych parametrach. 

Odpowiedź Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.: 
 

85. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 49 Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat USG z możliwością rozbudowy o 
głowicę pediatryczną z zakresem częstotliwości 3-7 MHz oraz posiadającą 64 elementy. 
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Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

86. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 51 Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat USG nie posiadający opisanej głowicy. 

Z zamian proponujemy możliwość rozbudowy o głowice liniowa pracująca w zakresie 7-20 MHz, posiadająca 128 
elementów. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

87. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. P. 52 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o 
opisaną głowicę przezprzełykową. W punkcie 53 Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o głowice o bardzo 

zbliżonych parametrach. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

88. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 53 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający możliwość 

rozbudowy o głowicę przezprzełykową spełniającą minimalne wymagania, nie współpracującą z obrazowaniem 
harmonicznym. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

89. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ Dot. p. 57 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o 
obrazowanie kontrastowe nie współpracujące z obrazowaniem wielokierunkowym.  

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

90. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 

nr 1A do SIWZ  Dot. p. 59Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o opisaną funkcję. Przy 
badaniu dopplerowskim ważne jest precyzyjne ustawienie bramki i jej parametrów przez wykonującego badanie. 

Odpowiedź:  Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

91. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 
nr 1A do SIWZ Dot. p. 61 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o 

opisaną funkcję. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

92. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 
nr 1A do SIWZ  Dot. p. 62 Z uwagi na wchodzące wymogi cyfryzacji archiwum czy Zamawiający będzie wymagał 

aby protokół DICOM został obligatoryjnie dostarczony razem z aparatem. Opcja taka pozwoli Zamawiającemu w 

dowolnym momencie podłączyć aparat do sieci szpitalnej bez ponoszenia w późniejszym czasie dodatkowych 
kosztów i uniknąć problemów z tym związanych. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

93. Treść pytania. Pakiet nr 1 - USG  Dot. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik 
nr 1A do SIWZ Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie do 42 dni terminu dostawy Aparatu USG? Z uwagi na 

fakt, że przedmiotem zamówienia jest wysokiej klasy ultrasonograf ze specjalizowanym wyposażeniem i producent 

przygotowuje konfigurację dostarczanego sprzętu pod dane zamówienie. W związku z obecną sytuacją na rynku, 

http://www.szpital-bochnia.pl/
mailto:administracja@szpital-bochnia.pl


 
Zakup sprzętu medycznego (dodatkowego) – SOR w ramach projektu pn. 

 „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni"  

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2020 
 

 

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr POIS.09.01.00-00-0176/17 
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 13 z 16 

 

wynikająca z ogłoszonej pandemii, nie Wykonawca mogą mieć problem z dochowaniem 30 dniowego terminu 

dostawy sprzętu medycznego. 
Odpowiedź: Zamawiajacy wprowadził zmianę zgodnie z odpowiedzią nr 27 
 

94. Treść pytania. Pytania do Pakiet nr 2 z Załącznik nr 1A do SWIZ (DZ-271-1-11/2020 Pytania do Części III: Pytanie 
do punktu 6. Czy dopuszczą Państwo lampę bez możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego 

narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy? W proponowanym przez nas rozwiązaniu dzięki 
zastosowaniu diod LED najnowszej generacji oraz wysokiej ochronie czaszy lampy – zapewniamy gwarancję 

działania diod przez co najmniej 60.000 godzin, a co za tym idzie - nie ma potrzeby w ingerowanie w czaszę 

lampy.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

95. Treść pytania. Pytania do Pakiet nr 2 z Załącznik nr 1A do SWIZ (DZ-271-1-11/2020 Pytania do Części III Pytanie 

do punktu 8. Czy dopuszczą Państwo lampę która posiada natężenie światła w odległości 1m 60 000 lux ? Takie 
natężenie światła jest w pełni wystarczające dla przeprowadzenia większości zabiegów.  Co więcej, w większości 

przypadków w trakcie pracy natężenie światła ustawiane jest na niższym poziomie – dostosowanym do preferencji 

użytkownika. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
96. Treść pytania. Pytania do Pakiet nr 2 z Załącznik nr 1A do SWIZ (DZ-271-1-11/2020 Pytania do Części III Pytanie 

do punktu 14. Czy dopuszczą Państwo lampę oferującą współczynnik RA = 96 ? Podane parametry sugerują iż jest 

to produkt marLed E3, producenta KLS Martin - który według oficjalnych dokumentów sugeruje tolerancję w 
zakresie +/- 10% w odniesieniu do parametrów świetlnych lampy (a co za tym idzie – także parametru 

odwzorowania barw RA). Proponowany przez nas produkt cechuję się poziomem odwzorowania barw RA 96 co jest 
wartością gwarantowaną. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

97. Treść pytania. Pytania do Pakiet nr 2 z Załącznik nr 1A do SWIZ (DZ-271-1-11/2020 Pytania do Części III Pytanie 

do punktu 19. Czy dopuszczą Państwo lampę w której zasilacz umieszony jest pod przykrywą zawieszenia 
sufitowego? Dzięki takiemu umiejscowieniu czasza w mniejszym stopniu się nagrzewa co zwiększa jej żywotność, a 

także zapewniony jest lepszy i szybszy dostęp w przypadku ewentualnej interwencji serwisowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

98. Treść pytania. Pytania do Pakiet nr 2 z Załącznik nr 1A do SWIZ (DZ-271-1-11/2020 Pytania do Części III Pytanie 
do punktu 24. Czy dopuszczą Państwo lampę oferującą stopień ochrony czaszy IP44 oraz systemu ramion IP20 ? 

Stopień ochrony czaszy jest wyższy niż wymagany w specyfikacji. Czasza jest elementem potencjalnie najbardziej 
narażonym na działanie czynników środowiska sali zabiegowej. Stopień ochrony ramion i przegubów IP20 jest 

całkowicie wystarczający, ponieważ ryzyko wpływu czynników jest dużo mniejsze a poza tym, w tych częściach nie 

ma żadnych elementów elektronicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

99. Treść pytania. Pytanie do umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do paragraf 6 ust.1 a o treści: „Jeżeli 

Wykonawca uprawdopodobni, że z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze Stron, w szczególności 
związanych z epidemią, realizacja dostawy w całości bądź w części jest niemożliwa w terminie wskazanym w § 2 

ust.1, Strony zobowiązują się uzgodnić, nowy termin realizacji opóźnionej dostawy, czy reklamacji, uwzględniający 

wskazane okoliczności. 
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ 
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100. Treść pytania. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę operacyjno – zabiegową z łącznym zasięgiem 

ramion 172 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

101. Treść pytania. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę operacyjno – zabiegową bez zapamiętywania 
ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

102. Treść pytania. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę operacyjno – zabiegową z wgłębnością oświetlenia 

(L1+L2) min. 78 cm? 
 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
103. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 6 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 

postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z możliwością szybkiej wymiany modułów po wcześniejszym 
ściągnięciu szyby zabezpieczającej, za pomocą dedykowanego narzędzia?  Prosimy zauważyć iż funkcja wymiany 

modułów będzie w rzeczywistości niestosowana ze względu na praktycznie nieograniczoną żywotność modułów 
świetlnych (60 tys godzin to ponad 20 lat bez ich wymiany przy założeniu codziennego, 8 godzinnego czasu 

użytkowania)  Dodatkowo warto nadmienić, że rozwiązanie stosowane w oferowanej lampie jest dużo lepsze niż 

opisane pierwotnie przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż bezpieczna szyba osłania jednocześnie wszystkie 
moduły świetlne m.in przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci, 

płynów podczas używania środków czyszczących.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

104. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa  PKT nr: 8 Czy Zamawiający dopuści do udziału 
w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną o natężeniu światła (z odległości 1m) 90.000 lux?  Prosimy 

zauważyć iż proponowany parametr jest nieznacznie mniejszy, bo tylko o 10% od opisanego pierwotnie przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

105. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 9 i 12 Czy Zamawiający dopuści do udziału 

w postępowaniu przetargowym lampę operacyjną wyposażoną w panel membranowy znajdujący się na przegubie, 
tuż przy czaszy lampy? Prosimy zauważyć iż proponowane rozwiązanie różni się nieznacznie od opisanego 

pierwotnie przez Zamawiającego i nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność lampy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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106. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 14 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 
postępowaniu przetargowym lampę operacyjną o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego Ra = 

95%? Prosimy zauważyć iż proponowany parametr jest nieznacznie mniejszy, bo tylko o 4% od opisanego 

pierwotnie przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
107. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 16 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 

postępowaniu przetargowym lampę operacyjną o średnicy pola bezcieniowego = 16cm?  Prosimy zauważyć iż 

proponowany parametr jest nieznacznie mniejszy, bo tylko o 1 cm od opisanego pierwotnie przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

108. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 19 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 

postępowaniu przetargowym lampę operacyjną w której zasilacz nie jest zintegrowany w czaszy lampy, ale jest 
modułem umieszczonym nad maskownicą stropową? Prosimy zauważyć iż proponowane rozwiązanie jest dużo 

lepsze niż opisane pierwotnie przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż w przypadku awarii samego zasilacza nie 

trzeba demontować całej czaszy oświetleniowej a tylko sam moduł który jest zlokalizowany w łatwo dostępnym 
miejscu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

109. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 22 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 

postępowaniu przetargowym lampę operacyjną o poborze mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 50 W? 
Prosimy zauważyć iż proponowany parametr jest nieznacznie większy, bo tylko o 5W od opisanego pierwotnie 

przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

110. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 25 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 
postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z zamkniętą, szczelną obudową czaszy lampy z gładkimi konturami, 

wykonaną głównie z aluminium? Prosimy zauważyć iż proponowane rozwiązanie jest dużo lepsze niż opisane 
pierwotnie przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż w obudowa wykonana z aluminium jest zdecydowanie 

bardziej odporna na ewentualne uszkodzenia mechaniczne niż obudowa tworzywowa. Dodatkowo działa jak 
„radiator” tj. pochłania ciepło powstające na skutek przepływu prądu i oddaje je do góry dzięki czemu temperatura 

przy głowie chirurga może być większa max. tylko o 10 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

111. Treść pytania. Pakiet nr 2:  Lampa operacyjno zabiegowa PKT nr: 26 Czy Zamawiający dopuści do udziału w 
postępowaniu przetargowym lampę operacyjną z czaszą posiadającą bezpieczną szybę, osłaniającą wszystkie 

moduły świetlne m.in przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci, 

płynów podczas używania środków czyszczących?Prosimy zauważyć iż proponowane rozwiązanie jest dużo lepsze 
niż opisane pierwotnie przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż w oferowanej lampie, dzięki swojej szybowej 

konstrukcji, nie ma potrzeby stosowania oddzielnych uszczelek na każdym module świetlnym, tak jak w przypadku 
lampy pierwotnie opisanej przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

112. Treść pytania. Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz zalecenie GIS do przejścia przez 

pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty?  Ustawa 
Pzp wskazuje jedynie obowiązek prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
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w przypadku postepowań powyżej progów unijnych. Nigdzie natomiast nie ma wskazania do zaniechania tej 

procedury w przypadku postępowań, które tych progów nie przekraczają. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 
 

ZMIANY W SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  
ZMIANY W FORMULARZU Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - 

wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  

ZMIANY w Projekcie umowy – załącznik n 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie Zamawiający 
na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składnia ofert to 07.05.2020 r. 

godzina 13:00 
 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 29.04.2020 r. na podstawie art. 38 ust 4a została 

zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540048870-N-2020 z dnia 29.04.2020r 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540074035-N-2020 z dnia 29.04.2020r 
 SIWZ – zmiana  
 Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ – zmiana  
 Projekt umowy – Załącznik n 3 do SIWZ - zmiana 

 
 

DYREKTOR  

Jarosław Kycia  
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